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FASSIST®

Der Schnelltest zum Nachweis von FIV-Antikdrpern

Gebrauchsinformation

Der Fassisi® FIV dient dem Nachweis von Felinen Immundefizienz-Virus (FIV)-Antikérpern in Vollblut, Serum und Plasma.

Infektionen mit dem Felinen Immundefizienz-Virus (FIV) sind haufig auftretende Viruserkrankungen, die das Immunsystem von

Katzen schadigen. Das Feline Immundefizienz-Virus (FIV) gehort zur Klasse der Retroviren; FIV wird zur Unterfamilie der Lentivirinae

gezdhlt.

Infektionen mit dem Felinen Immundefizienz-Virus (FIV) sind haufig auftretende Viruserkrankungen, die das Immunsystem von
Katzen schadigen. Der Fassisi® FIV-Test ist ein Immunochromatographischer Schnelltest, der Antikorper gegen die FIV assoziierten
Proteine p24 und gp41 in Vollblut, Serum und Plasma nachweist. Durch den Aufbau des Fassisi® FIV-Tests in Form eines
Doppelantigen-Sandwiches und die zusatzliche Verwendung von hoch gereinigten Antigenen, konnte die Spezifitat und Sensitivitat

des Fassisi® FIV optimiert werden.

Sensitivitat und Spezifitat

Vor Gebrauch bitte beachten
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Testdurchfiihrung

Alternatives Vorgehen

Vergleichstest 2017: Enzym-linked Immunosorbent Assay

| Sensitivitat | Spezifitat
FIV | 91,67 % | 97,83 %

TTP: Totale

94,68 %

Lagerung des Testkits

Das Fassisi Testkit kann zwischen 15-30°C aufbewahrt und ge-
lagert werden. Es ist keine Kiuhlung erforderlich.

Inhalt des Testkits

Reagenz-
flaschchen
m
Auswer-
tungsfeld |
Proben-
feld
- ~
Testkassette Pipette Reagenz
(5/10) (5/10) (2,5 ml)

Hinweis: Im Auswertungsfeld sehen Sie vor der Testnutzung in der
Kontrollregion eine blaue/griine Linie. Diese dient der Qualitatskontrolle und
wird im Testverlauf durch die Probenflissigkeit weggewaschen.
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Beijeder Testungist eine neue Testkassette zu verwenden.

Nur zum Einmal-Gebrauch.

Nur zum professionellen Gebrauch.

Verwenden Sie nur die mitgelieferten Bestandteile fir die
Testdurchfuhrung.

Nach Offnen des Aluminiumbeutels ist die Testkassette innerhalb
der ndachsten Stunde zu verwenden.

Die Testkassette muss wahrend der gesamten Testdurchfiihrung
waagerecht auf einer glatten Oberflache liegen.

Beachten Sie die bendétigte Probenmenge. Eine falsche
Tropfenanzahl oder zu kleine Tropfen kénnen zu falschen
Testergebnissen fiihren.

Bitte beachten Sie die angegebenen Auswertungszeiten.
Testkassetten nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr
verwenden.

Entsorgen Sie alle kontaminierten Materialien vorschriftsmaRig.
Desinfizieren Sie den Arbeitsbereich nach der Testdurchfiihrung.

Wahl des Probenmaterials

@ Serum und Plasma

Optimales Probenmaterial ist frisch gewonnenes Serum oder
Plasma.

Gewinnen Sie Serum bzw. Plasma so schnell wie moglich nach der
Blutabnahme. Klares und nicht hamolysiertes Probenmaterial
verhindert eine leichte Hintergrundfarbung.

@ Vollblutproben

Eine Vollblutprobe sollte so frisch wie moglich verwendet werden.
Heparin- und EDTA-Blut sind auch geeignet.

Hinweis: Vollblutproben haben eine geringere Sensitivitdt. Bei
einem negativen Testergebnis mit Vollblut sollte der Test mit
einer Serum- oder Plasmaprobe wiederholt werden.

Offnen Sie den Aluminiumbeutel, entnehmen Sie die
Testkassette, legen Sie diese auf eine glatte Oberfldache; 6ffnen
Sie das Reagenzflaschchen.

@ Nehmen Sie mit der Pipette das Probenmaterial auf.

@ Geben Sie einen (1) Tropfen (ca. 20 ul) des Probenmaterials
aufdas Probenfeld der Testkassette.
Lassen Sie den Tropfen einziehen bevor Sie mit dem Schritt
3 fortfahren.

Geben Sie zwei (2) Tropfen Reagenz aus dem
Reagenzflaschchen auf das Probenfeld der Testkassette.

Vermeiden Sie die Bildung von Luftblasen.

Sollte die Flussigkeit nach 60 Sekunden nicht nochlaufen,
geben Sie noch einen Tropfen Reagenz auf das jeweilige
Probenfeld.

Testergebnis

Nach 10 Minuten konnen die Testergebnisse
abgelesen werden.

Positives Testergebnis:

Bei einem positiven Testergebnis werden zwei rote Linien in
dem Auswertungsfeld der Testkassette sichtbar. Die obere
Linie (Kontrolllinie) bestatigt den korrekten Lauf des Testes; die
untere Linie (Testlinie) zeigt einen positiven FIV-
Antikérpernachweis an.

Auch eine schwache Testlinie ist als positives Testergebnis zu
werten.

Ungiltig:

Wird keine Kontrolllinie sichtbar, ist der Test ungtltig und

sollte wiederholt werden.

Tipp: Die Kontrolllinie ist keine Referenzlinie und kann nicht
im Zusammenhang mit der Testlinie bewertet werden.
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1 Halten Sie die Pipette an die Skizze

links. Markieren Sie die Pipette mit

’ einem schwarzen Strich an der

20 pl gekennzeichneten Stelle. Dies stellt

die 20 pyl-Markierung dar.

Nehmen Sie mit der markierten Pipette so viel Probenmaterial
auf, dass es bis zu der Markierung geht (20 pl).

Geben Sie nun dieses Material auf das Probenfeld der
Testkassette und lassen Sie ihn einziehen.

Mit dieser alternativen Testdurchfihrung koénnen Sie
sicherstellen, dass Sie nicht zu viel Probenmaterial auf das
Probenfeld geben und die Gefahr besteht, dass der Lauf sich
verlangsamt.
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Negatives Testergebnis:

Es wird nur eine rote Linie (Kontrolllinie) im oberen Bereich
des Auswertungsfeldes sichtbar; es ist keine Testlinie zu
erkennen.

Eswurden keine FIV Antikorper nachgewiesen.

Bei Fragen, oder ichen Vor
wenden Sie sich bitte direkt an unsere Fachabteilung:

Fassisi, Gesellschaft fur Veterinardiagnostik C
und Umweltanalysen mbH Deutschland
Germany ~ Tel.: +49551 5008840 FASSIST®




